Dhsa'UntBrlags isi unscr Eigen fum. 
MiSbrauch, Varvielfciliigung oder 
Miifeilung an Driiis wind vorfolgi. 




Kurzbs- 

zeichnung 



N 1 Schaltkreis 



N Z Sohaltkrels 



N3 Schaltkreis 



N 4 Schaltkreis 



3 



Sach-Nr. 



•leHir, ii. Bemsrkungai 





MAA 7^1 C 



MAA ?41 C 



MAA 741 C 



MAA 741 C 



m 


Elyt-Kondensator 


47/^5 TGL 7198 


C2 


El yt -Konddnsat 0 r 


1 47/25 TGL 7198 


C3 


[ — — 

MKT -Konden s at o r 


0,47/20/100 TGL 31680/01 


C4 


MKT->Kondensator 


1/20/100 TGL 31680/01 


C5 


ELyt-Kondensator 


100/10 TGL 39807 


C6 


Elyt-Kondensator 


100/10 TGL 35807 


C7 


MET -Kondensator 


10/20/100 TGL 31680/01 


C8 


KT -Kondexisat or 


0,047/20/160 TGL 387^9 


C9 


KT-Kondensator 


0,1/20/160 TGL 38739 


CIO 


KT-Kondensator 


0,01/20/160 TGL 387S9 


C11 


KT-Kondensator 


0,01/20/160 TGL 39733 


C12 


KT-Kondensator 


0,01/20/160 TGL 38739 


C13 


KT-Kondensator 


0,01/20/160 TGL 36 733 


C14 


KT -Kondensator 


0,01/20/160 TGL 36739 






































































Ohse Unie flags isl unser Eigenfum. 
Mi&braach, Varvkl^Sitigung oder 
Mifieltung an Drifts wird verfotgi. 



2 


5 


Benennung 


Serch-Nn 


Lamps 


MSKA 24V 0,025A TGL 10449 



Mlekin Werieu, BemBrkung^n 





SQhlohtwlderstand 



Schichtwiderst%&d 



Schiohtwlderstand 



Schlchtviderstand 



Schieht wi derst and 



Sehlchtvlderstand 



Schichtwlderstand 



Schichtwiderstand 



Schlchtviderstand 



Schichtwlderstand 



Sch icht e 1 de r st and 



Schlchtviderstand 



Schlchtviderstand 



Schlchtviderstand 



icht V 1 derst an d 



Schichtwlderstand 



Schichtwlderstand 



Schichtwiderst and 



Schicht viderst and 



Schichtwiderst and , verander 



Schichtwiderst and 



2,2k^ 5% 25.207 TGL 8728 



2,2kft5^ 25.207 TGL 8728 







3a3kS0.1%11.31<^^I^^26976 



102S20,; i 11.310 TK50 

TGL 26976 







25.207 TGL 8728 






^,3kS22% 25.207 TGL 8?28 



4l,2SiO,3% 23.309 TK 50 

T-Gh SSS^t 

1,2kS2 55g 2^A12 TGL 8728 



3 ^Bka 20 ^ 933.1010 

TGL27423 







Tag Uatm 




VEB MeBapparaiewerk 
Schhihefm 



SchattielUistsfi'-f^n 

631.01-00001 SL (4) 



Brmizftir 














































































DiasB Unierlago isi unser Eigentum, 
MiSbrauch, Varvielfdliigung Oder 
Miifsilung an Driiie wird varfotgt 




Schichtwiderstand 



Sohichtwiderstand 



Sfshichtwiderstand 



So h ichtwi derst an d 



Schichtwlderst and 



Schicbtwidarstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwlderst and, verander 



Schichtwiderstand 



Schichtwlderst and 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schlchtwid 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderst and 



Schichtwlderst and 



Schicht w 1 der st an d 



Sohichtwiderstand 



Schichtwlderst and 



Schichtwiderst and 



Schichtwiderstand 




Sach-Nr 



25.311 TGL 8?28 



22k ^5% 25.207 TGL 8?28 



220k 5^5% 25.20? TGL 8?28 



Ik a 5% 25.207 TGL 8?28 



1MiE5% 25.207 TGL 8?28 



220k 5^5% 25^07 TGL 8728 



220kfii5% 25.207 TGL 8?28 



220k5&5% 25.207 TGL 8?28 



220SH5?S 25.207 TGL 8?28 



47 k R 5 “^ 25.207 TGL 8728 



I 47kS^20% 513. 1010 2742 
10kSS5% 25.207 TGL 8728 



1k 555% 25.207 TGL 8728 



1052 5% 25.207 TGL 8728 



4?kS2 55^ 25.207 TGL 8728 



47kS25% 25.207 TGL 8728 



470k 52 5% 25.207 TGL 8?28 



470KSH5% 25.207 TGL 8728 



470kS5% 25.207 ZGL 8?23 



4?Ok525% 25.207 TGL 8?28 



1k 52 5% 25.207 TGK 8728 



47kQ5% 25.207 TGL 8728 



47kS2 5% 25.207 TGL 8728 



470k 52 5% 25.207 TGL 8?28 



1kS25% 25.207 TGL 8728 



4,7k525% 25.207 TGL 8728 



0 lekirc WBti9 if. Bemerkungen 














gf^\k^drMmrNr\ % \Nam\ MeBapparaiBWBrk 

Schtoiheim 



Zeitbasls 



SchaItielUis{en~Nn 

631.01-00001 SL ( 4 ) 



Ersaiz^ jur 




























































































Dissi Unierlage isi unser Eigenfum. 
MiBbrauch, Varvielfatiigung oder 
MHhilung an DriUe wird verfolgi. 





R 50 


I Sc 


R 51 


j 

Sc 



Schiehtwiddrstand 



idersta»d 



iderstcuad 



Sehichtwiderstand 



Schlchtwiderstand 



3 



Sach-Nr. 



k70k^3% 25.207 TGL 8728 



^70k^3% 25.207 TGL 8728 



4,7KS2 555 25.207 TGL 8728 



47kS^5% 25.207 TGL 8?28 



47kSE5% 25.207 TGL 8728 



€l»kin Wsiia £r, Bfimsrkungen 







Miniaturdrehacbalt 1 



Rastkpipf 



Schaltkesuaer 



line 



M 



Leuchtdruckt 



L @u cht druckt ast e 



bdstfhend aus 



1/01-10 TGL32422 



~ 3 



6 - 



6 - TGL 32422 



LDT 1 1 - 1 2 TGL 2662? 



LDT 1 1 - 1 2 TGL 26627 










Sch 



Sc 



Schaltdioda 






SAY 18 b TGL 25184 



SAY 18b TGL 25184 



SAY 18B TGL 25184 








mmm 



74.6. 



4nd.-Miii.-Nn Tag 



Zditbasls 



SdiatHeiiUstan-Nn 

V£B MeBappara^werk 63 1.01-00001 SL (4) 

Schtotheim 

fisofe fUr 




BlaHNnh:.- 










































































dieie Uaitf{a$Q hi unssr Eigoniam. 
MiSbrauch, Vervielfdliigang Oder 
Miiieitung an Driita wird verfotgi. 





























































Naim 



Gez. |12,1 .Halbauer 



42 . 4 . 



Stgepr. 



Tag VEB 

MeJBapparat 6werk 
Schlotheim 



odHoduana30HHbiu 5/io^ 



Bafwfmmg 

Einbereichseinschub 
0,1 V/cffi.,.10 V/cm 








Sfp 




635.01-00001. 

y f — _ . 1 . 








j Ersatz fur 


fh. 


























Otase Urti^nc^t! isi tineef £ig<t/)ium, 
MiBbrauuh, Vervisifaliigung Oder 
fiiiteiiung an Dritle wird verfolgf. 



1 


2 


3 


Kurzba- 

zeiohmmg 


Ben$fifiung 


Such~Nr 


XB 1 


MeBklemme 


A 25 TGL 0-4-3806 sw 


XB 2 


r 

MeBklemzne 


A 25 TGL 0-4-3806 sw 


XB 4- 


MeBklemme 


A 25 TGL 0-43806 sw 



ei 0 kfn Werte a, Bemerkangen 



R 1 


Sohiohtwiderstand 


R 2 


Sch icht widerst and , v erander 



383 kOhm 1% 23.61? 
TK 50 TGL 36521 





R 1 


Sch icht w i der s t an d 


R 2 


Sch ichtwi derst and , verander 



1,96 MOhiu 1% 23.617 
TK 50 TGL 36521 





^ j 

R 1 


Schichtwiderstand 


76,8 kOhm 23.617 

TK 50 TGL 36521 


R 2 


Schichtwi derst and , verander 


10 kOhm 10% 513.1010 
TGL 274-23 




R 1 


Sohichtviderst and 


174- kOhm 1% 23. 61? 
TK 50 TGL 36521 


R 2 

1 


Schichtwiderstand, verander 


22 kOhm 10% 513.1010 
TGL 274-23 



638.01-00001 




639.01-00001 




Schichtwiderstand 

i 


976 kOhm 1% 23,617 
TK 50 TGL 36521 


Schichtwiderstand 


4-7 kOhm 10% 513.1010 
TGL 27423 



640,01-00001 




64*1 .01-00001 




Schioiheim 



Benennung 


Einbereichseinschub 




0,1 V/cm...10 V/cm 


Scbatitmatan’Nr, 535^ 01-00001 ... 




641.01-00001 SL (4) 


Ersatz fQr 



Liste besteht 
aus Biaff 































































